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　第6図　生成した刺激パターンによる動作制御結果
Fig．6　Control　of　movements　with　created　stimulus
　　　patterns
中の丸印は学習に用いたデータの関節角度である．
　第6図に4種類の目標動作の軌跡と，生成した刺激
パターンによる3回の実測結果をそれぞれ破線と実線
で示す．刺激パターン生成に当たって，角度一電圧特
性の不連続性による影響は見られなかった．動作1で
は，動作の途中で誤差が生じているが，終点は目標に
近い制御が行えた（第6図（a））．動作2では，経由
点で廃屈方向の誤差が大きいが，目標動作と同様の運
動方向の変化が生じている（第6図（b））．動作3，4
に関しても目標動作との誤差は生じているが，運動方
向の変化が目標動作と同様に生じており，おおむね所
望の方向へ制御が行えた（第6図（c），（d））．個々
の結果を見てみると，まず，十分な掌屈が行われてい
ないことが分かる．これは，逆モデル学習用データ
（第5図の丸印）として，掌屈位のデータが少なかっ
たことによる．また，全体的な傾向として，目標の軌
跡と実測した軌跡とに差が生じているが，その原因の
一つとしては，本研究のモデルにおいて，ダイナミク
スを考慮していないことが挙げられる．実験では，始
点・経由点・終点で保持時間を取り，動作をゆっくり
と行わせたことから，静的なものと近似したが，それ
でも厳密にはダイナミクスが影響したものと思われ
る．また，極めて少数の順モデル学習データを用いた
条件下で実験を行ったために，人工神経回路で充分な
精度のモデルが学習できなかったことが考えられる．
これらの点については，学習データを増やすと共にダ
イナミクスを扱えるモデルを導入することで，順モデ
ル，そして逆モデルの精度を改善でき，制御の精度の
向上が期待できる．なお，実際の動作再建では，本研
究では含めなかった操作者の視覚フィードバックも作
用することを付言する．以上の結果から，本稿で用い
た手法によって冗長性がある場合でも逆モデルが作成
でき，その逆モデルを用いることによって複数の動作
に対する刺激パターンが生成できることが示唆され
る．
5．考 察
　本研究の実験において，前述のようにダイナミクス
は考慮していないが，操作の対象が筋であることか
ら，本研究の逆問題を逆ダイナミクスとして考えるこ
とも重要である．逆ダイナミクスは，関節角度の時間
的な変化が与えられた時に，それを実現するのに必要
な駆動力を求める問題であり1°），FESにおいては，
動作再建のための刺激パターンの生成に相当する．ダ
イナミクスを考慮せずに生成した刺激パターンは，定
常状態で目標とする関節角度を実現する．現在の
FESの上肢動作再建では，準静的な刺激パターンで，
関節角度を変化させたり，途中で止めたりすることが
可能である．これは，FESが運動機能麻痺者の日常
生活動作の実現を目標とし，比較的ゆっくりとした動
作を再建していたためである．しかしながら，より速
い動作の再建の場合，また特に歩行のような下肢の動
作再建の場合には，ダイナミクスを考慮した刺激パタ
ーン生成法が必要と思われる．
　本稿では1頂モデル学習について合計8種類の学習デ
ータを用いたが，制御対象者本人の刺激電圧一関節角
度特性をさらに詳しく測定し，動的な学習データも増
やすことでより詳細な順モデルの作成が期待できる．
今回の逆モデルは順モデルの入出力特性を用いて作成
しており，その精度は順モデルの精度に大きく影響さ
れる．制御対象者の刺激電圧一関節角度特性を詳しく
測定すれば，より精度の良い逆モデルの作成が期待で
きるが，験者，被験者ともに負担が大きくなる．従っ
て，もし学習データを増やすのであれば，今回行った
ような静特性の測定ではなく，例えばランプ状のよう
な動的な刺激の応答から刺激電圧一関節角度特性を求
める方法も考えられる．本法では制御対象の筋の数に
応じてデータ数も増えることから，この点は今後も検
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討する必要がある．
　本研究では，1頂モデル，逆モデルとも人工神経回路
により構成している．ところで人工神経回路は，学習
の度に収束が十分でなかったり，異なる値に収束する
ことも考えられる．このような学習の収束性の問題
は，人工神経回路を用いる場合に一般に考慮しなけれ
ばならない．この点については，異なる初期結合状態
から始めた複数通りの学習結果を得ておいて，その中
の最良の結果を採用することで対応できる．また，学
習時の結合荷重の変分の計算の際にノイズ項を付加す
れば，十分に長時間の学習によって最適解に収束する
ことが証明されている5）．今後，冗長性のより高い場
合での学習には，このような処理を加える必要が生ず
るものと思われる．
　次に拘束条件について考える．1関節に作用する拮
抗筋対の制御の場合，健常者は拮抗筋も適度に働かせ
ることにより関節を固定したり，速度を調節したりし
て滑らかな動作を行っている．しかし今回用いた刺激
量最小の拘束条件では，健常者が行っているように複
数の筋を協調的に働かせるのではなく主動筋のみを働
かせる刺激パターンとなる．そこで肢位の保持のよう
に複数の筋を活動させて関節を固定する場合には，例
えば刺激の総量が一定値以上で最小という拘束条件を
導入する．これにより，小さい角度変位を生じさせる
時には，互いに打ち消し合う筋を同時に働かせる刺激
パターンとなるので，関節が固定されるであろう．ま
た，協同筋の制御の場合，刺激量最小の拘束条件だけ
では，協同筋のうちいずれかの筋のみの刺激になる可
能性があり筋疲労につながることが考えられる．この
場合には，協同筋相互の刺激量の差を小さくする拘束
条件を付加することで，刺激が特定の筋に偏ることを
回避できる．以上のように，刺激量最小の拘束条件だ
けでは多数の筋を協調的に働かせたい場合には不十分
であると考えられる．今回は筋疲労を避けることを考
慮して刺激量最小の拘束条件を用いたが，臨床応用に
際しては，再建する動作や目的に応じて拘束条件を変
更できることが望まれる．
　本論文で議論されている座標系は，関節角度に基づ
くものであることから，「身体（内部）座標系」であ
る．しかし，実際の動作は「作業（外部）座標系」で
行われることから，「座標変換のアルゴリズム」をシ
ステムに導入することが望ましいと言える．すなわ
ち，外部座標系において，コップを把持するなどの動
作の実現を目標にした時，厳密には，肢位の変化に応
じて刺激パターンを修正する必要があるものと思われ
る．現在，臨床では，この座標変換を患者自身が行
い，視覚フィードバックを通じて刺激を制御し，目的
とする動作を再建している．この座標変換に相当する
機能をFESシステムに盛り込むことが，将来的には
望まれるものと思われる．その一解決法として，「上
へ」といった患者に理解しやすい形式で作業座標系に
おいて目標となる動作を指示し，刺激パターンを変更
する方式について，筆者らは検討を加えている9）．こ
の機能を小形軽量なFESシステムで実現することで，
より簡単な操作で目的の動作が再建できるものと思わ
れる．
6．ま と め
　本研究では，多種の動作に対応しうる刺激パターン
生成法として，人工神経回路による筋骨格系の逆モデ
ルを用いる手法を検討した．刺激量最小の拘束条件を
用いることにより，関節角度一刺激電圧特性に冗長性
がある場合でも逆モデルを作成し，これから4種類の
2自由度運動に対して刺激パターンを生成した．それ
を用いることでおおむね所望の動作再建ができたこと
から，本法の基本的な実現可能性を確認した．今後
は，この人工神経回路による筋骨格系の逆モデルを用
いる手法を，ダイナミクスを考慮した上で多関節の制
御に拡張し，臨床に応用することが期待される．ま
た，今回はopen　loop制御を前提としたが，　closed
loop制御と組み合わせることで，より高度なFESが
実現可能となるであろう．
　本研究を進めるにあたり，ご助言いただいた東北大学大
学院工学研究科・大庭茂男氏並びに仙台FESプロジェク
ト各位に深く感謝する．なお，本研究の一部は，文部省科
学研究費補助金，厚生省科学研究費補助金，斉藤報恩会の
援助を受けた．記して感謝する．
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Fundamental　Study　on　Creation　of　Stimulus　Patterns　with　Artificial　Neural　Network　for
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Functional　Electrical　Stimulation＊
Haj　ime　MuRAKAMI，＊＊Tamotsu　MAcHINo，＊＊＊Takashi　WATANABE，＊＊＊
　　　Ryoko　FuTAMI，＊＊＊Nozomu　HosHIMIYA，＊＊＊Yasunobu　HANDA†
　　　Functional　Electrical　Stimulation（FES）is　very　useful　to　restore　motor　functions　of　paralyzed　extremities．　It　has
been　already　reported　that　coordinated　movements　of　the　paralyzed　upper　limb　of　the　quadriplegic　patients　could　be
restored　by　FES　with　electromyogram（EMG）－based　stimulus　patterns．　The　stimulus　patterns　based　on　EMG　analysis
reflect　the　cooperative　activation　of　muscles．　However　it　is　necessary　to　measure　EMG　signals　from　many　normal
subjects　every　time　when　we　try　to　restore　a　new　movement．　Hence　we　have　studied　a　creating　method　of　stimulus
patterns　for　various　movements．　Stimulus　patterns　were　created　with　the　inverse　model　of　the　controlled　oblect，　i．　e．，
the　musculoskeletal　system　of　the　subject．　Here　we　made　Artificial　Neural　Network（ANN）learn　the　inverse　model
by　the　direct　inverse　modeling．　Especially　in　this　paper，　the　controlled　object　which　has　redundancy　in　an　angle－
stimulus　voltage　characteristic　was　considered．　The　direct　inverse　modeling　method　is　not　applicable　to　such　redundant
obj　ect．　We　introduced　a　constraint　to　obtain　the　angle・stimulus　voltage　characteristic　which　is　not　redundant．　We
controlled　normal　subject’s　wrist　angles（angle　of　radia1／ulnar　fiexion　and　palmar／dorsi　flexion）with　stimulus
patterns　created　by　this　method．　First，　we　measured　stimulus　voltage－angle　characteristic　of　the　controlled　object，　and
obtained　a　forward　model　by　making　ANN　learn　the　measured　characteristic．　Since　the　stimulus　voltage－angle
characteristic　was　many－to－one　relationship，　we　decided　one－to－one　stimulus　voltage－angle　characteristic　by　using
constraint．　As　the　constraint，　we　minimized　sum　of　normalized　stimulus　voltages　to　the　muscles．　It　was　expected　that
the　muscle　fatigue　was　suppressed　by　this　constraint．　Next，　we　made　ANN　learn　the　inverse　model　of　one－to－one
stimulus　voltage－angle　characteristic　by　the　direct　inverse　modeling．　Then　we　created　stimulus　patterns　for　four
trajectories　with　the　obtained　inverse　model（angle－stimulus　voltage　characteristic）．　The　created　stimulus　patterns
were　applied　to　the　muscles　for　wrist　movements，　and　were　confirmed　to　restore　the　desired　movements．　The　results
indicate　the　fundamental　validity　of　the　method．
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